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ILLUMINAلشركةمملوك

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام



,Illuminaلشركةمملوكةومحتوياتهاالوثيقةهذه Inc،لهاالتابعةوالشركات")Illumina("،المنتجباستخداميتعلقفيمالعملائهاالتعاقديالاستخدامإلىفقطوتهدف
بأيالنسخأوالكشفأوالإبلاغذلكبخلافو/أوآخرغرضلأيتوزيعهاأوومحتوياتهاالوثيقةهذهاستخداميتمألايجبآخر.غرضلأيوليسهناالموضح(المنتجات)

التأليفحقوقأوالتجاريةالعلاماتأوالاختراع،ببراءاتتتعلقتراخيصأيIlluminaشركةتقدملا.Illuminaشركةمنمسبقةخطيةموافقةدونالأشكالمنشكل
الوثيقة.هذهبموجبأخرىأطرافلأيالمماثلةالحقوقولاالعامالقانونحقوقأووالنشر،

(المنتجات)للمنتجوالآمنالسليمالاستخدامضمانأجلمنوصريحصارمبشكلالوثيقةهذهفيالواردةالتعليماتاتباعجيدبشكلوالمدربينالمؤهلينالموظفينعلىيجب
المنتجات).(هذهالمنتجهذااستخدامقبلكاملبشكلوفهمهاالوثيقةهذهمحتوياتجميعقراءةتجبالوثيقة.بهذهالموضحة

أشخاصأوالمستخدمذلكفيبماللأشخاص،إصابةأو،(المنتجات)المنتجفيتلفحدوثإلىبوضوحواتباعهاكاملبشكلالوثيقةبهذهالواردةالتعليماتقراءةعدميؤديقد
(المنتجات).المنتجعلىينطبقضمانأيوستفقدأخرى،بممتلكاتالضرروإلحاقآخرين،

منها).أجزاءأوالبرامجذلكفي(بماهناالموضح(المنتجات)المنتجاستخدامسوءعنناجمةمسؤوليةأيILLUMINAشركةتتحمللا

,Illuminaشركةلصالحمحفوظة2019لعاموالنشرالطبعحقوق Inc،محفوظة.الحقوقجميع

,Illuminaلشركةملكهيالتجاريةالعلاماتجميع Inc.راجعالتجارية،العلاماتحولمحددةمعلوماتعلىللحصولالمعنيين.أصحابهاأو
www.illumina.com/company/legal.html.
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المقدمة
®Illuminaالتسلسلجهازلتثبيتموقعكبإعدادالمتعلقةوالإرشاداتالمواصفاتالدليلهذايوفر NovaSeq™ وتشغيله.6000
tالمختبرمساحةمتطلبات
tالكهربائيةالمتطلبات
tالبيئيةالمعوقات
tالحوسبةمتطلبات
tالمستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات

السلامةاعتبارات
NovaSeqالتسلسللجهازوالسلامةالامتثالدليلراجع باعتباراتتتعلقمهمةمعلوماتعلىللحصول)1000000019357رقم(المستند6000

السلامة.

الإضافيةالمصادر
NovaSeqالتسلسلبجهازالخاصةالدعمصفحاتتوفر المصادرتلكتتضمّنللنظام.إضافيةمصادرالإلكترونيIlluminaموقععلى6000

الإصدارات.أحدثعلىللحصولباستمرارالدعمصفحاتراجعالتالية.والوثائقالمتوافقةوالمنتجاتوالتدريب،البرامج،منتجات

الوصفالمصدر

التسلسل.لتشغيلالمستخدمةالتحليلوطريقةالتشغيل،ومعلماتالمكتبات،تحضيرطريقةمعتتناسبمخصصةمتكاملةوثائقلإنشاءمعالجالمخصصالبروتوكولمحدد

لجهازوالسلامةالامتثالدليل
NovaSeqالتسلسل 6000
رقم(المستند

1000000019357(

الجهاز.علىعلاماتووضعالامتثالوبياناتالتشغيلية،السلامةاعتباراتحولمعلوماتيقدم

الهويةتحديدقارئامتثالدليل
الراديوموجاتباستخدام

)RFID(مستند)رقم
1000000002699(

السلامة.واعتباراتالامتثالشهاداتذلكفيبماالجهاز،في)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم

لسلسلةالمخصصالمشرعدليل
NovaSeqرقم(المستند

1000000022266(

مخصص.تسلسلبمشرعIlluminaشركةتسلسلمشرعاستبدالحولمعلوماتيقدم

التسلسلنظامدليل
NovaSeq (مستند6000

)1000000019358رقم

واستكشافالصيانةوإجراءاتالجهاز،تشغيلحولوتعليماتالتسلسل،مستهلكاتإعدادحولوتعليماتالجهاز،مكوناتعنعامةنظرةيقدم
وإصلاحها.الأخطاء
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والتركيبالتوصيل
التوصيل.قبلبالمختبركافيةمساحةوجودمنتأكدالجهاز.ووضععبوتها،منالمكوناتوإخراجالنظام،بتوصيلمعتمدخدمةمزوديقوم
المبنى.منشأةعمالقبلمنومعالجتهاالجهازبتركيبالمتعلقةالأرضيةعلىالتحميلمخاطرتقييميجب

تنبيه
محاذاةعلىالتأثيرإلىخاطئبشكلٍالجهازمعالتعامليؤديقدنقله.أوتركيبهأوعبوته،منالجهازإخراجالمعتمدينللعمالفقطيمكن

بها.الضررإلحاقأوالجهازمكونات
البياناتتخزينمسارتحديدمنتأكدالبعيد،الشبكةموقعأوالبياناتإدارةبنظامالجهازتوصيلعندوإعداده.الجهازبتركيبIlluminaممثليأحديقوم
التركيب.أثناءالبياناتنقلعمليةIlluminaممثليختبرأنيمكنالتركيب.تاريخقبلمحدد

تنبيه
وعدمالبصريةالمحاذاةعلىخاطئةبصورةالجهازتحريكيؤثرأنيمكنبنقله.تقملاوإعداده،الجهازبتركيبIlluminaممثليقومأنبعد

بك.الخاصIlluminaبممثلفاتصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحة

ومحتوياتهالصندوقأبعاد
NovaSeqجهازشحنيتم الأبعاداستخدم).2رقم(صندوقواحدكرتونيوصندوق)1رقم(صندوقواحدخشبيصندوقفيوالمكونات6000

الشحن.صناديقمعيتوافقلكيالمطلوبالبابلعرضالأدنىالحدلتحديدالآتية

2#صندوق1#صندوققياس

بوصة)33(سم84بوصة)61(سم155الارتفاع

بوصة)48(سم122بوصة)41(سم104العرض

بوصة)40(سم102بوصة)61(سم155العمق

رطل)388(كجم176رطل)1385(كجم628المشحونوزن

ملاحظة
بخلوصيتعلقفيماالاعتبارعينفيهذاضعالصندوق.منالعميقالجانبفيالشوكيللمرفاعالوصولنقاطتوجد،1رقمللصندوقبالنسبة

الصندوق.فيالجهازنقلأثناءالبابومدخلالمصاعد

ملاحظة
رقمصندوقفيالمتضمنالمنقطعغيرالطاقةلمصدرالخارجيةالبطاريةوحزمة)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدروزنيختلفأنيمكن
شحنه.تمالذيالطرازعلىبناء2ً

tالجهاز.على1رقمصندوقيحتوي
tالتالية:المحتوياتبهاعلب5على2رقمصندوقيحتوي

t—منقطعغيرطاقةمصدرصندوق)UPS(،كجم46يزن)رطل)100
t—رطلاً)140(كجم64يزنالمنقطع،غيرالطاقةلمصدرالخارجيةالبطاريةعلبةصندوق
t—رطلاً).68(كجم31إجماليبوزنالملحقات،صندوق

tعرضجهاز
tالمستخدمة.الصغيرةالكواشفوزجاجةالمستخدمةالكبيرةالكواشفزجاجة
tبالجهازالخاصةالتسربصينية
tالسلكيةالتجميدإلغاءرفوف
tللغسلالتدفقخلايا
tالغسل خراطيشSBS
tللعنقودالغسلخراطيش
tسلكية.مفاتيحلوحةاستخدملاسلكية،مفاتيحلوحةوجودعدمحالةفيللمنطقة.مناسبينكانواإذالاسلكي،وماوسمفاتيحلوحة

t—الإضافيةالمكوناتصندوق
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tفرديبشكلتعبئتهاتمالتيالمؤقتالتخزينصينيةزجاجاتمناثنان
tمنطقةبكلالخاصالكهرباءسلك
tالتسلسلنظامدليلNovaSeq )1000000019358رقم(مستند6000
tالتسلسللجهازوالسلامةالامتثالدليلNovaSeq )1000000019357رقم(المستند6000
tالراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل)RFID(مستند)1000000002699رقم(

t—المدخنةمحولصندوق

المختبرمتطلبات
بمختبرك.الخاصةالمساحةلإعدادالقسمهذافيالموجودةوالمواصفاتالمتطلباتاستخدم

الجهازأبعاد

الجهاز*أبعادقياس

بوصة)65.2(سم165.6الارتفاع

 بوصة)31.5(سم80.0العرض

 بوصة)37.2(سم94.5العمق

رطل)1059(كجم481الوزن

إضافية.مساحةتخصيصويجبالبعد،هذافي)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرنظامتضمينيتملا*

الموضعتعيينمتطلبات
الطاقة.وسلكالكهربائي،التيارومأخذالطاقة،مفتاحإلىوالوصولللجهاز،صيانةإجراءوإمكانيةالمناسبة،بالتهويةيسمحبمكانالجهازضع
tاللوحةعلىموجودالمفتاحوهذاتشغيله.إيقافأوالطاقةمفتاحلتشغيلالجهازمنالأيمنالجانبإلىالوصولللموظفينيمكنبحيثالجهازضع

الطاقة.لسلكالمجاورةالخلفية
tبسرعة.الكهربيالتيارمأخذمنالطاقةسلكفصلللمستخدمينيمكنبحيثالجهازضع
tالتالية.الخلوصمسافاتلأبعادالأنىالحدباستخدامالجوانبجميعمنالجهازإلىالوصوليمكنأنهمنتأكد
tحولالموجودالخلوصلنطاقالأدنىالحدبداخلالمنقطعغيرالطاقةمصدروضعيمكنالجهاز.جانبيأحدعلىالمنقطعغيرالطاقةمصدرضع

الجهاز.جوانب
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الخلوصلمسافةالأدنىالحدالوصول

العامالمختبرإلىالوصولوإتاحةالسوائلحجرةلفتحالجهازأمامبوصة)60(سم152.4عنتقللامسافةاتركالأمام
المختبر.أنحاءجميعفيالعماللحركة

تحتاجالجهاز.حولوالخلوصالوصوللإتاحةالجهازمنجانبكلفي بوصة)30( سم76.2عنتقللامسافةاتركالجوانب
الجهازين.بينوذلكالمجملفي بوصة)30( سم76.2إلىفقطجنبإلىجنباًوضعهايتمالتيالأجهزة

اتركالوصول.وإمكانيةللتهويةالحائطبجانبالموضوعالجهازخلف بوصة)12( سم30.5عنتقللامسافةاتركالخلفيةالجهة
البعض.لبعضهمامستندينجهازينبينبوصة)24( سم61عنتقللامسافة

الجهاز.فوقالعوائقمنوغيرهاأرففوجودعدممنتأكدالعلويةالجهة

تحذير
يضرمماوالضوضاء،الحرارةإخراجزيادةإلىالتهويةانخفاضيؤديالتهوية.منالحدإلىخاطئبشكلٍالجهازوضعيؤديأنيمكن
المستخدمين.وسلامةالبياناتبتكامل

المتعددالنظامتثبيتمخطط
المسافات.لمتطلباتالأدنىالحدذلكفيبماالمتعدد،النظامتثبيتمخططاتأحدعلىمثالاًالتاليالبيانيالرسميوضح

الاهتزازإرشادات
80-8بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓لكلميكرون/ثانية50بمقدارVC-Aمعيارعندالمختبربأرضيةالخاصالاهتزازمستوىعلىحافظ
لكلميكرون/ثانية100بمقدارلغرفة التشغيلالأساس)(خطالأيزومعيارتتجاوزلاللمختبرات.بالنسبةمثالياًالمستوىيعد هذاذلك.منأقلأوهرتز،
هرتز.80-8بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓
مثالي:أداءوضمانالاهتزازاتلتقليلالتاليةالممارساتأفضلاستخدمالتسلسل،تشغيلأثناء
tالبقايا.منخاليةالخلوصمنطقةعلىوحافظومسطحةصلبةأرضيةفوقالجهازضع
tالجهاز.فوقالأشياءمنغيرهاأوالمستخدمة،المستهلكاتأوالمفاتيح،لوحاتتضعلا
tالمثال:سبيلعلىالتشغيل.الأيزو لغرفةمعيارتتجاوزاهتزازاتمصادربجوارالجهازبتركيبتقملا

t،المختبر.فيالثقيلالهواءوتدفقاتالتقطير،اختباروأجهزةالاهتزاز،اختباروأجهزةوالمضخات،المحركات
tوالتكييفوالتهويةمراوح التدفئةفوقالموجودةالأرضيات)HVAC(،مباشرة.تحتهاأوالهليكوبترطائراتومهابطالتحكم،وأجهزة
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tالجهاز.بهيوجدالذينفسهالطابقفيالإصلاحأوالبناءأعمال
tِالجهاز.منالأقلعلىبوصة)39.4(سم100بعدعلىالثقيلةالمعداتتحريكأوالموادسقوطمثلالاهتزازمصادرأبق
tالتشغيل.أثناءالجهازأسطحعلىالمباشرالتأثيرتستخدملاالجهاز.معللتعاملوالماوسالمفاتيح،ولوحةاللمس،شاشةفقطاستخدم

الكواشفلمجموعاتالتخزينمتطلبات
NovaSeqالكواشفمجموعةتدعم لتحديدالتاليةالمواصفاتاستخدمكبيرة.تخزينمساحةتحتاجأنويمكنالإنتاجيةعاليبنظامالتسلسل6000

التخزين.متطلبات

التخزينحرارةدرجات
منعنصرينتوفيرمزدوجةتدفقخليةتشغيلعمليةتتطلبالتالية.العناصرمنكلٍمنواحدعنصرتوفيرالواحدةالتدفقخليةتشغيلعمليةتتطلب
التالية.العناصرمنكلٍ

التخزينحرارةدرجةعنصر

مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة15منالمؤقتالتخزينخرطوشة

مئويةدرجة15-إلى25-منالعنقودخرطوشة

مئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منالتدفقخلية

مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة15منالمكتبةأنبوب

مئويةدرجة15-إلى25-منSBSخرطوشة

للضوءالحساسية
فيتخزينهامنفتأكدلتخزينها،العبوةمنSBSخرطوشة بإزالةقمتإذاللضوء.حساسةكواشفعلىSBSالمؤقت والتخزينخرطوشةتحتوي
استخدامها.يتمحتىمغلفةالمؤقتالتخزينحاويةأبقِضوء.مصدربهيوجدلامظلممكان

الكاشفمجموعةأبعاد
NovaSeqالكاشفمجموعةفيوكمياتهاالمعبأةالمكوناتأبعادالتاليالجدوليوضح حجمعنالنظربغضهيكماالمواصفاتتظل.6000

المجموعة.

الارتفاعالعرضالطولالكميةالمجموعةمكونات

بوصة)8.3(سم21.1بوصة)8.1(سم20.6بوصة)16.6(سم142.2المؤقتالتخزينخرطوشة

بوصة)3.7(سم9.4بوصة)5.1(سم13بوصة)11.6(سم129.5العنقودخرطوشة

بوصة)1.1(سم2.8بوصات)8(سم20.3بوصة)14(سم135.6التدفقخلية

بوصة)4.9(12.4بوصة)0.9(سم2.3بوصة)1.6(سم14.1المكتبةأنبوب

بوصة)4.4(سم11.2بوصة)4.9(سم12.4بوصة)11.8(سمSBS130خرطوشة 

المجموعةمكوناتأبعاد1الجدول

البوليميراتسلسلةتفاعللإجراءاتالمختبرإعداد
).PCR(البوليميراتسلسلةتفاعلعمليةالمكتبةتجهيزأساليببعضتتطلب
منتجاتتتسببأنيمُكنالمختبر.فيالعملبدءقبلالبوليميراتسلسلةتفاعلمنتجتلوثلتجنبالمخصصةوالمناطقبالمختبرخاصةإجراءاتأنشئ
نتائجحدوثفيوالتسببالعاديةالتشغيلعملياتتأخيرإلىبالإضافةوالعينات،والأجهزة،الكاشفة،الموادتلوّثفي)PCR(البوليميراتسلسلةتفاعل
دقيقة.غير

بعدهوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمامناطق
التلوث.انتشارلتجنبالتاليةالتوجيهاتاتبع
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tالتسلسلي.البلمرةتفاعلقبلمالعملياتالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمامنطقةبإنشاءقم
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلمنتجاتلمعالجةالتسلسليالبلمرةتفاعلبعدمامنطقةبإنشاءقم
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلبعدوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلماموادلغسيلنفسهالحوضتستخدملا
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلبعدوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمالمناطقنفسهالمياهتنقيةنظامتستخدملا
tمامنطقةإلىانقلهاالتسلسلي.البلمرةتفاعلقبلمامنطقةفيالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمابروتوكولاتأجلمنالمستخدمةالمواردبتخزينقم

الحاجة.حسبالتسلسليالبلمرةتفاعلبعد

والمواردالمعداتتخصيص
tمنطقة.لكلوالمواردالمعداتمنمنفصلةمجموعةخصصبعده.البوليميرات وماسلسلةتفاعلقبلماعملياتبينوالمواردالمعداتتشاركلا
tمنطقة.كلفيالمستخدمةللمستهلكاتمخصصةتخزينمناطقبإنشاءقم

الكهربائيةالمتطلبات

الطاقةمواصفات

المواصفاتالنوع

هرتز50/60في مترددتيارفولت240–200الخطيالجهد

وات2500الطاقةاستهلاكذروة

توفرالأمريتطلبمناسب.جهدمعأمبير15عنيقللامؤرضبخطمنشأتكتزويديجبمتردد،تيارفولت240–200بقوةتياراستخدامأجلمن
الكهرباء.لخطمنظماًالأمرسيتطلب،%10فوقالجهدتذبذبحالةفيالكهربائي.التأريض

أخرى.معداتأيمعمشاركتهاتجبلاالتيالمخصصةالدائراتبإحدىالجهازتوصيليجب
NovaSeqالتسلسللجهازوالسلامةالامتثالدليلراجعالمعلومات،منلمزيدٍ .)1000000019357رقم(المستند6000

الوقائيالتأريض
التأريضبإعادةالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريضويعملالكهربية.الحاويةخلالمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل
هذااستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالوقائيالتأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجعإلىالوقائي
الجهاز.

الطاقةأسلاك
IECالدوليالمعيارمعمتوافقبمقبسالجهازيأتي 60320 C20،علىللحصولإليها.إرسالهيتمالتيالمنطقةمعمتوافقطاقةسلكمعشحنهويتم

Interpowerشركةمثلخارجيةجهةمورداستشرالمحلية،المعاييرمعيتوافقبمامتكافئةطاقةأسلاكأومقابس Corporation
(www.interpower.com).أقدام).8( م2.5هوالطاقةأسلاكجميعطوليكون

المتردد.التيارمصدرمنالطاقةسلكفصلعندفقطالجهازمنالخطرةالفولتيةإزالةتتم

تنبيه
أبدًا.الطاقةبمصدرالجهازلتوصيلتمديدسلكتستخدملا
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مقبسالكهرباءمصدرالمشحونالطاقةسلكالمنطقة

ASأستراليا 3112 SAAإلىذكرC19، 15متردد،تيارفولت230أمبير15
أمبير

Iحرفهيئةعلىنوع أمبير15

IECإسرائيل 60320 C19، 16متردد،تيارفولت230أمبير16
أمبير

HحرفهيئةعلىSIنوع
أمبير3216

الاتحاد
¹الأوروبي

Schuko CEE 7 (EU1-16p(إلىC19، متردد،تيارفولت240-220أمبير16
 أمبير16

Schuko CEE 7/3

،C19إلىNBR14136كهرباءقابسالبرازيل 16متردد،تيارفولت220أمبير16
أمبير

NBRنوع شكلعلى14136
Nحرف

،C19إلىGB2099الصين 16متردد،تيارفولت220أمبير16
أمبير

GB 1002، GB من،2099
Iالنوع 

المملكة
المتحدة

IEC60309 316P6إلىC19، متردد،تيارفولت250-230أمبير16
 أمبير16

IEC60309 316C6

،C19إلىIS1293الهند 16متردد،تيارفولت230أمبير16
أمبير

BS546AالنوعمنM

المحددةللمنطقةالطاقةسلكمتطلبات2الجدول
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مقبسالكهرباءمصدرالمشحونالطاقةسلكالمنطقة

NEMAاليابان L6-30P، 30متردد،تيارفولت200أمبير30
أمبير

NEMA L6-30R

أمريكا
الشمالية

NEMA L6-20PإلىC19، NEMAأمبير16فولت،208أمبير20 L6-20R

جنوب
أفريقيا

SANS ،C19إلى164-1 16متردد،تيارفولت230أمبير16
أمبير

BS546AالنوعمنM

IEC60309سنغافورة 316P6إلىC19، متردد،تيارفولت250-230أمبير16
 أمبير16

IEC60309 316C6

SEVكهرباءقابسسويسرا ،Jحرفهيئةعلى23نوعمن1011 16متردد،تيارفولت230أمبير16
أمبير

SEVمقبس نوعمن1011
23J

ASنيوزيلندا 3112 SAAإلىذكرC19، 15متردد،تيارفولت230أمبير15
أمبير

Iحرفهيئةعلىأمبير15نوع
مخصص

المتحدة.المملكةوالمملكةسويسراعداما¹

ملاحظة
IECاستخدامالمناطقلكليمكنذلك،منبدلاً 60309

الكهربيةالصمامات
المستخدم.قبِلمنللتغييرقابلةغيركهربيةصماماتعلىالجهازيحتوي
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منقطعغيرطاقةمصدر
الجهاز.معشحنهايتمالتيوالبطاريةالعالمحولمنقطعغيرطاقةمصدرعلىالتاليةالمواصفاتتنطبق
المحددالمنقطعغيرالطاقةمصدرراجعوالبدائل،والبطارية،)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرمنمختلفاًطرازًاتتطلبالتيللدولبالنسبة
.للدولة

tمنقطعغيرطاقةمصدر—APC Smart-UPS X رقمطرازفولت،240-200وحامل/عمودLCDبشاشةمزود3000
SMX3000RMHV2U

tبطارية—APC Smart-UPS X،رقمطرازSMX120RMBP2U

بطاريةإلىبالإضافةمنقطعغيرطاقةمصدرالمواصفات

فولت3000واط*/2700إخراجطاقةأقصى

مترددتيارفولت240–200(الرمزي)الإدخالجهد

هرتز50/60الإدخالتردد

IEC-60320الإدخالتوصيل C20

النموذجيالتشغيلوقت
وات)كيلو1.8طاقة(بمتوسط

دقيقة51

النموذجيالتشغيلوقت
وات)كيلو2.5الطاقة(بذروة

دقيقة34

رطل)210(كجم95الوزن

6.72×بوصة26.26×بوصة17(سم)17×سم66.7×سم43.2(العمق)×العرض×الارتفاعالعمود:(تنسيقالأبعاد
بوصات)

الوقت.هذاأثناءللخرجمتوفرًاواط2700يكونالأخرى.الداخليةالوظائفوأداءالبطارياتلشحنأقصىكحدواط330إلىيصلماالمنقطعغيرالطاقةمصدريتطلب*

للدولةالمحددالمنقطعغيرالطاقةمصدر
ذلكتوضيحيتملممافقطواحدةبطاريةوجوديلزمالتالية.والبطارياتالتاليللدولةالمحدد)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرIlluminaتوفر

الأمر.

رقمالبطاريةطرازرقممنقطعغيرطاقةمصدرطرازالدولة

-SRT3000RMXLWالمكسيك IECSRT96RMBP

SUA3000UXISUA48XLBPالهند (2)

SRT5KXLJSRT192BPJاليابان

-SRT3000RMXLWتايلند IECSRT96RMBP

-SRT3000RMXLWالجنوبيةكوريا IECSRT96RMBP

-SRT3000RMXLWكولومبيا IECSRT96RMBP

APCبـالخاصالويبموقعراجعإضافية،مواصفاتمعلوماتعلىللاطلاع (www.apc.com).

ملاحظة
إشعار.دونتتغيرأنويمكنالتوفرمدىإلىالمنقطعغيرالطاقةومصدرللبطاريةالدقيقةالخياراتتخضع
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البيئيةالاعتبارات

المواصفاتالعنصر

فيالفشليتسببأنيمكنمئوية).°3±مئوية°22(مئوية°25إلىمئوية°19منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالحرارة*درجة
التشغيل.فشلأوالأداءمستوىانخفاضإلىهذاالحرارةدرجةنطاقفيالجهازتشغيل

النسبيةالرطوبةنطاقهوالمفضلالنطاقيعُد.%80إلى20بينماالنسبةتكونبحيثالنسبية،الرطوبةتكاثفعدمعلىاحرصالرطوبة*
.%60إلى20بين

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعالارتفاع

أفضل.أو،العادية)الغرفة(هواء9أيزومعالهواءجسيماتنظافةمستوىتوافقمعداخليةبيئةفيالجهازشغلِّالهواءجودة
الغبار.مصادرعنبعيداًالجهازاحفظ

أفضل.مستوىأو،(الأساس)التشغيللغرفةمستوى الأيزوحتىالمختبرلأرضيةالمستمرالاهتزازمنبالحدقمالاهتزاز
الأيزومستوىتتجاوزلاالجهاز.منبالقربتقعالتيالأرضيةفيالمتقطعةالاضطراباتأوالصدماتمنحدالتسلسلي،التشغيلخلال

المكتب.بغرفالخاص

النسبية.الرطوبةمن%80ومئويةدرجة25المثال،سبيلعلىالرطوبة.وارتفاعالحرارةدرجةارتفاعبينالجمع*تجنب

الضوضاءإخراج

الجهازمنالمسافة(ديسيبل)الضوضاءإخراج

قدم)3.3(متر1ديسيبل75<

الحرارةإخراج

الحراريالإخراجالطاقةاستهلاكذروة

بريطانية/ساعةحراريةوحدة8530الأقصىالحدوات2500
بريطانية/ساعةحراريةوحدة6000المتوسط

التهوية
التيبالقناةالمدخنةتوصيلأوالغرفةتهويةيمكنكالجهاز.عنالناتجةالحرارةمن%60تنفيسعلىبوصات10بطولمستديرةعموديةمدخنةتعمل

المستخدم.يوفرها
التفريغ.لقنواتالتاليةالإرشاداتاستخدم

tالمرنة.القنواتتفُضّل
tالمرنة.القنواتفيللانثناءاتالأدنىالحدعلىحافظالإمكان.قدرالمرنةالقنواتثنيتجنب
tالنقاط.جميعفيبوصات10بطولمدخنةقطرعلىالانثناءاتذاتالمرنةالقنواتتحافظأنيجب
tالهواء.تدفقتمنعالتيالعوائقمنغيرهاأوالالتواءاتأزل
tعمالمنالصلبةالقنواتاستخداميتطلبأنيمكنالصلبة.القنواتاستخداميمكنIlluminaللخدمة.الجهازينقلواأن
tالقنوات.منممكنطولأقصراستخدم
tالجهاز.داخلالتراكمأوالهواءتدفقتقييدلمنعكافيةبتهويةمزودةمساحةإلىبتوجيههاقم

تنبيه
التشغيل.بعملياتأعطالحدوثفييتسببوقدالجهازأداءعلىالإرشاداتهذهاتباععدميؤثرأنيمكن

المحيطة.الحرارةدرجةمنأعلىمئويةدرجة12إلىالمدخنةهواءحرارةدرجةتصلالدقيقة.فيمكعباًقدما450ًبسرعةالمدخنةعبرالهواءيتدفق
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للتهويةالمدخنةموضع1الشكل

سائبمستخدمكاشفمعالتعامل
NovaSeqالتسلسلجهازتجهيزتم أوللمعالجةالعميليوفرهاالتيالسوائبحاويةعلىالمستخدمبالكاشفالخاصالمؤقتالتخزينلتوزيع6000

الأيسرالخلفيبالجزءمتصلةتكونكماأمتار،5الملحقاتمجموعةفيوالمتضمنةالخارجيالمستخدمالكاشفإمدادأنابيبطوليبلغالمنفصل.التعامل
الجهاز.من
تدفقخليةموقعمنالمؤقتالتخزيننفاياتعلىأنبوبةكلتحتويفقط.الإمدادبأنابيبالخارجيالمستخدمالكاشفمجموعةIlluminaشركةتدعم

السوائب.حاويةإلىفرديبشكلتوجيههايتمأنويجبواحدة،
الأرض.منأقلأومم1000ارتفاععلىالفتحةتكونأنيجبالجهاز.منأمتار5حدودفيالحاويةوضعيجب

والشبكةالكمبيوترأمان
نظامتكويناتراجعبها،الموصىالتهيئةعملياتحولمعلوماتعلىللحصولوالكمبيوتر.الشبكةأمانعلىللحفاظإرشاداتالتاليةالأقسامتوفر

.16الصفحةفيالتشغيل

الحسابمحركأمان
يمكنلاأمنية،لأسباب.BaseSpaceتسلسلمركزوبرنامج،)CIB(الكاميراواجهةلوحةيشُغلإضافيحسابنظام)CE(الحسابمحركيعُد

الخدمة.وبرنامجالتحكمبرنامجيشُغلالذيالجهازتحكمكمبيوترمعيرتبطفإنهذلك،ومعالحساب.محركإلىالوصولللمستخدم

Linuxأمان
الميزاتتتضمنتعطيلها.يمكنلاأمانتكويناتLinuxيستخدمالنظام،لحماية.Linuxتشغيلنظامواستخدامالجهازعلىبالعملالحسابمحركيقوم

)SELinux(أمنياًمحسنLinuxنظامLinuxلـالأخرى

الحسابمحركاتصال
التحكم.كمبيوترمعللتواصل169.254.0.1التالي:IPعنوان الحسابمحركيستخدم

التحكمكمبيوترأمان
الأمان.لتحسينللتهيئةالقابلةوالخياراتالمستخدميوفرهالذيالفيروساتمنالحمايةبرنامجبينالتحكمكمبيوتريجمع
tةEnhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)—البرنامج.ضعفنقاطاستغلاليمنع
tتشغيلفقطيمكنالتهيئة،عملياتتقييدطريقعنمجال.فيوإدارتهاوتكاملها،الكمبيوترأجهزةموثوقيةمنتزيد—البرنامجتقييدسياسات

المعرفة.التطبيقات
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نظامدليلراجعالمعلومات،منلمزيدٍالبرنامج.تقييدسياساتتهيئةيمكنالبرنامج.تقييدوسياساتEMETتعطيليتمأنيمكنالضرورة،حالةفي
NovaSeqالتسلسل .)1000000019358رقم(المستند6000

الفيروساتمنالحمايةبرنامج
قمانقطاعها،أوالبياناتفقدانلتجنبالفيروسات.منبالجهازالتحكمكمبيوترلحمايةاختياركمنالفيروساتمنحمايةبرنامجباستخدامبشدةينُصح
كالآتي:الفيروساتمنالحمايةبرنامجبتهيئة
tالتلقائية.الفحوصبإجراءتسمحلايدوية.فحوصإجراءتعيين
tالاستخدام.قيدالجهازيكونلاعندمافقطيدويةفحوصبإجراءقم
tالتثبيت.إجراءبدونولكنالمستخدم،إذنعلىالحصولدونالتحديثاتتنزيلتعيين
tتشغيللإعادةآمناًالوضعيكونوعندماالتشغيلقيدالجهازيكونلاعندمافقطالتحديثبإجراءقمالجهاز.تشغيلأثناءالتحديثاتبإجراءتقملا

التحكم.كمبيوتر
tالتحديث.عندتلقائياًالكمبيوترتشغيلتعُدلا
tدلائلعلىالإعدادهذاطبّقالفعلي.الوقتفيالملفاتلنظامحمايةأيمنالبياناتأقراصومحركاتالتطبيقدليلاستبعدC:\Illumina

.Z:\ilmnو
tتشغيلبإيقافقمWindows Defenderلمنتج. يمكنWindowsبرنامجبواسطةاستخدامهايتمالتيالتشغيلنظاممواردعلىالتأثيرهذا

.Illuminaشركة

المضيفةالشبكةاعتبارات
NovaSeqالتسلسلجهازصمُم BaseSpaceتسلسللمركزالتشغيلعملياتتهيئةتمإذاعماالنظربغضالشبكات،إحدىمعللاستخدام6000
موقعإلىالتشغيلبياناتلنقلبالشبكةاتصالاًمستقلوضعفيتشغيلإجراءيتطلبلذلك،التشغيل.بياناتتخزينالنظامهذامنالغرضليسلا.أو

الشبكة.
.BaseSpaceتسلسلمركزاستخداميتملمإذاحتىخارجياً،إنترنتاتصالالتاليةالعملياتتتطلب

tالتحكم.برنامجتحديث
tإلىالجهازأداءبياناتتحميلIllumina.
tفيالفنيالدعممنبعدعنالمساعدةIllumina.
البياناتنقلقبلالمؤقتالتخزينأجلمنمصمماًالمحليالثابتالأقراصمحركيعُدمحلي.ثابتأقراصمحركعلىالتشغيلعمليةبياناتتحفظلا

بالأداء.الحاليةالتشغيلعمليةفيتستخدملموالتيالثابتالأقراصمحركعلىالمخزنةالبياناتتضرأنيمكنتلقائياً.

الشبكةاتصالات
NovaSeqالتسلسلجهازمعالمحتملةالتوافقلمخاطرالشبكةصيانةأنشطةراجعلها.الفنيالدعمتقُدمّولاالشبكةاتصالاتIlluminaتثبتلا

6000.
وتهيئته:شبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوجيهاتاتبع
tشبكة.توزيعجهازطريقعنأومباشرًاالاتصالهذااجعلالبيانات.إدارةونظامالجهازبين جيجابت1بسرعةمخصصاًاتصالاًاستخدم
tللاتصال:المطلوبالتردديالنطاق

tالداخلية.الشبكةلتحميلاتميجابت/الثانية200بسرعةجهاز
tتسلسلمركزشبكةلتحميلاتميجابت/الثانية200جهازBaseSpace.
tبالجهاز.الخاصةالتشغيليةالبياناتلتحميلاتميجابت/الثانية5جهاز

tالمفاتيح.إدارةيتمأنيجب
tثانية.لكل جيجابت1أدنىحدعلىالمفاتيحمثلالشبكةمعداتتحتويأنيجب
tالقدرة.علىالطابعة،مثلالمتصلة،الإضافيةوالمعداتالأجهزةعدديُؤثرأنيمكنشبكة.مفتاحكلفيالعمللحملالإجماليةالسعةاحسب
tممكناً.ذلككانإذاالأخرىالبياناتنقلمنالمتسلسلالنقلاعزل
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tالنوعمنالكابلاتتكونأنيجبCAT-5e،شركةتوصيحيثأفضل،أوIlluminaالنوعباستخدامCAT-6.المدرعشبكةكابلتقديميتم
الشبكة.لاتصالاتالجهازمعأقدام)9.8(أمتار3طولهيبلغالذي

التحكمكمبيوتراتصالات
IPv6و169.254/16التالية:IPنطاقات احفظصحيح،بشكلالنظاميعمللكي fddc:65e5:66fa.*::

للشبكةالتوضيحيالرسم2الشكل

ملاحظة
المضيفة.الشبكةفيمرئيغير)CE(الحسابمحركيكون

شبكتك.إعدادعندكمرجعالجداولهذهاستخدمالتحكم.كمبيوترومجالاتالشبكةمنافذالتاليةالجداولتوضح

الداخليةالاتصالات

الغرضالقيمةالتوصيل

أجلمناللازمةآخر،إلىمحليمضيفمنبالاتصالاتالمتعلقةالمنافذجميعالمحلي:*المضيفالمجال
العملياتبينماالاتصالات

المنفذ
بالأجهزةالتحكمجهازواجهة5555

الفعليالوقتفيالتحليل8081

NovaSeqالتحكمبرنامج8080

العالميةالنسخخدمة8090

22،80،111،443،623،2049،5900،
8889،9980،fddc:65e5:66fa::1/48،

fddc:65e5:66fa::2/48

البياناتنقل

الخارجيةالاتصالات
Illuminaوخدمة،BaseSpaceالتسلسلمركزمجالاتإلىالوصوللتهيئةوالمجالIPعنوانعنمعلوماتالتاليةالأقسامتوفر Proactive،

والتشغيل.الأداءبياناتتحميلوعملياتالبرامج،وتحديثات
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BaseSpaceتسلسلمركزمجالات
IlluminaوخدمةBaseSpaceتسلسلمركزإلىالعالميةالنسخخدمةمنالوصولإمكانيةالتاليةالمجالاتتوفر Proactive.بعضتتضمّن

}.domain{معهذاالمخصصالحقلحفظيتمللمستخدم.محددًامجالحقلالشركةعناوين

العنوانمثال

basespace.illumina.com.{domain}المتحدةالولاياتمؤسسة

{domain}.api.basespace.illumina.com

basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

euc1.sh.basespace.illumina.com.{domain}الأوروبيمؤسسة الاتحاد

{domain}.api.euc1.sh.basespace.illumina.com

euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3-eu-central-1.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

basespace.illumina.comالمتحدةللولاياتوالمهنيةالأساسيةالنسخة

api.basespace.illumina.com

basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

الأوروبيوالمهنية للاتحادالأساسيةالنسخة
euc1.sh.basespace.illumina.com

api.euc1.sh.basespace.illumina.com

euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3-eu-central-1.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

والمنافذIPعناوين
Illuminaوتهيئة،BaseSpaceالتسلسللمركزالتاليIPوعنوانالتاليةالمنافذوصلاتاستخدم Proactive،وتحديثاتالتحميل،وعمليات

البرامج.

TCPUDPIP

BMC22،80،443،623،5900،8889623169.254.0.2

NFS111،2049111،2049fddc:65e5:66fa::2/48
fddc:65e5:66fa::1/48

CE22،9980n/a169.254.0.1

n/an/a169.254.x.x/16بالأجهزةالتحكمجهاز

التشغيلنظامتكوينات
أوأمنيةمخاطرإلىالإعداداتتغييراتتؤديأنيمكنالتركيب،بعدالشحن.قبلللمواصفاتوفقاًعملهامنوالتحققIlluminaأجهزةاختباريتم

الأداء.فيمخاطر
التشغيل:بنظامالمتعلقةوالأمانالأداءمخاطرمنالتاليةالتهيئةتوصياتتقلل
tكلمةمنمدونةبنسخةاحتفظإضافية.إرشاداتعلىللحصولالمحليالمعرفسياساتواستخدمأحرف،10عنتقللامروركلمةكوّن

المرور.
tتحتفظلاIlluminaالمعروفة.غيرالمروركلماتتعيينإعادةيمكنولاللعميل،الدخولتسجيلاعتمادببيانات
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tممثليأحديقومأنالمعروفةغيرالمروركلمةتتطلبIlluminaالنظاممنالبياناتجميعتزيلالتيالافتراضية،المصنعإعداداتباستعادة
الضروري.الدعموقتوتزيد

tالمجموعةنهجكائناتبهبمجالالاتصالعند)GPO(،الجهازبرامجعملعندالجهاز.برامجأوالتشغيلنظامعلىالإعداداتبعضتؤثرقد
المجموعة.سياسةلكائنالمحتملالتداخلحولالمعلوماتتكنولوجيامسؤولاستشرصحيح،غيربشكل

tالتشغيلبنظامالخاصالحمايةجداراستخدمWindows(البعيدالمكتبسطحبروتوكولبتعطيلوقمالبرامج)أو(الأجهزةبالشبكةأوRDP.(
المنشور.(رقمIlluminaمنالأمنممارساتأفضلدليلراجعالبعيد،المكتبسطحوبروتوكولالحمايةجدرانحولالمعلوماتمنلمزيدٍ

970-2016-016(.
tجهازبرامجتهيئةتتمللمستخدمين.الإداريةالامتيازاتعلىحافظIlluminaالجهاز.شحنعندالمستخدمبأذوناتالسماحيتمبحيث
tعناوينالنظاميكوّنIPتعارضات.حدوثعندالنظامفشلفييتسببقدالذيالأمرثابتة،داخلية
tتسلسلأنظمةلتشغيلالتحكمكمبيوترصمُمIllumina.وغيرهاالمستندات،ومعاينةالإلكتروني،البريدرسائلمنوالتحققالويب،تصفحيؤدي

والجودة.بالأمانمشكلاتحدوثإلىبالتسلسلالمتعلقةغيرالأخرىالأنشطةمن

Windowsالتشغيلنظامتحديثات
أنيجبمنتظم.زمنيلجدولوفقاWindowsًالتشغيللنظامالمهمةالأمانتحديثاتجميعتطبيقيتمأنالمستحسنفمنبك،الخاصةالبياناتلتأمين
النظامتشغيلبيئةالعامةالتحديثاتتعُرضأنيمكنبالكامل.النظامتشغيلإعادةالتحديثاتبعضتتطلبحيثالتحديثاتتطبيقعندخاملاًالجهازيكون
دعمها.يتمولاللخطر

يلي:ماWindowsالتشغيلنظامتحديثاتتشغيلبدائلتتضمنممكنة،الأمانتحديثاتتكنلمإذا
tالافتراضية).المحليةالاتصال(شبكةالشبكةوعزلقوةأكثرحمايةجدار
tبالشبكةالمتصلالتخزينبجهازالخاصةالشبكةعزل)NAS(،الشبكة.بمزامنةللبياناتتسمحزالتماوالتي
tتخزينجهازUSB.المحلي
tالإذن.علىالقائمةالمناسبةالتحكمعناصراستخداموضمانالتحكملكمبيوترالمناسبغيرالاستخداملتجنبوإدارتهالمستخدمسلوك

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصل،Windowsالتشغيلنظامتحديثبدائلحولالمعلوماتمنلمزيدٍ

الخارجيةالجهاتبرامج
التثبيت.عندالمتوفّرالبرنامجفقطIlluminaتدعم
يتداخلالمثال،سبيلعلىوالأمان.الأداءمعتتعارضأنويمكنالأخرى،الخارجيةالجهاتوبرامج،Boxو،Javaو،Chromeبرامجاختباريتملم

RoboCopyوفقدانها.التسلسلبياناتإتلاففيالتداخليتسببأنيمُكنالتحكم.برامجمجموعةعنالناتجالبثّمع

المستخدمسلوك
لاوالأمان،بالجودةتتعلقلأسبابالأغراض.متعددكجهازالكمبيوترتعتبرلا.Illuminaتسلسلنظاملتشغيلبالجهازالتحكمكمبيوترتصميميتم

تؤديأنيمكنضروري.غيرآخرنشاطأيأوالمستنداتمعاينةأوالإلكترونيالبريدرسائلمنالتحققأوالويبتصفحفيالتحكمكمبيوترتستخدم
البيانات.فقدانأوالأداءتدهورإلىالأنشطةهذه

وتخزينهاالبياناتإخراج

BaseSpaceتسلسللمركزالتخزينمتطلبات
التاليالتخزينBaseSpaceتسلسلمركزيتطلبالتشغيل،حجمعلىبناءً.BaseSpaceتسلسلمركزإلىالبياناتبتحميلIlluminaتوصي
تشغيل.لكل

مزدوجةتدفقخليةتشغيلواحدةتدفقخليةتشغيلالتدفقخليةنوع

NovaSeqجهاز 6000 SystemتدفقبخليةSPتيرابايت0.20تيرابايت0.10دورة300ذات

NovaSeqجهاز 6000 SystemتدفقبخليةSPتيرابايت0.32تيرابايت0.16دورة500ذات
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مزدوجةتدفقخليةتشغيلواحدةتدفقخليةتشغيلالتدفقخليةنوع

NovaSeqجهاز 6000 SystemتدفقبخليةS1تيرابايت0.73تيرابايت0.37دورة300ذات

NovaSeqجهاز 6000 SystemتدفقبخليةS2تيرابايت1.43تيرابايت0.73دورة300ذات

NovaSeqجهاز 6000 SystemتدفقبخليةS4تيرابايت4.35تيرابايت2.19دورة300ذات

محلياًالمرفقالتخزينأوالشبكةمتطلبات
تدفقخليةتشغيلمتطلباتالجدوليسردالثانوي.وتحليلهالتسلسلتشغيلأجلمنالتخزينلمتطلباتالأدنىوالحدالملفاتأنواعالتاليالجدوليوفر

التدفق.خلاياأنواعمننوعكلحسبعلىمزدوجة

ملاحظة
تكويناتتمتلكالجدول.فيالموجودةالمتطلباتنصفهوالمساحةلمتطلباتالأدنىالحديكونالواحدة،التدفقخليةتشغيللعملياتبالنسبة
مختلفة.تخزينمتطلباتالبديلةالتشغيل

300ذاتSPتدفقخليةالملفنوع
دورة

500ذاتSPتدفقخلية
دورة

300ذاتS1تدفقخلية
دورة

300ذاتS2تدفقخلية
دورة

300ذاتS4تدفقخلية
دورة

CBCL235جيجابايت2800جيجابايت930جيجابايت470جيجابايت392جيجابايت

مجلد
Interop

جيجابايت7.0جيجابايت2.3جيجابايت1.2جيجابايت1جيجابايت0.6

FASTQ285جيجابايت3387جيجابايت1125جيجابايت570جيجابايت475جيجابايت

BAM265جيجابايت3160جيجابايت1050جيجابايت530جيجابايت442جيجابايت

gVCF
VCFو

جيجابايت84جيجابايت28جيجابايت14جيجابايت11.6جيجابايت7

ملاحظة
الرمزية.الارتباطاتأوالأحرفتستخدملاالكامل.UNCمسارباستخدامالمثُبتةالتخزينمواقععيّن

البياناتلاستخداممثال
NovaSeqالتسلسلجهازباستخدامإنشاؤهايتمالتيالبياناتتدعمأساسيةبنيةإنشاءعلىمثالاًالتاليالجدوليقدم خياراتالجدوليسرد.6000

.BaseSpaceتسلسلمركزباستخداموذلكبالكاملالجينومتسلسللتحليلالبياناتتخزين
تشغيلعمليات10استخدامبمعدلالبياناتمنتيرابايت2تولدS2التدفقخلايامعوتعملدورة300ذاتالمزدوجةالتدفقخليةأنالأمثلةتفترض
تقريباً.S2التدفقخليةوقتنصففيS1 وSPتدفقخلايامنكلٌتكتمل.S2افتراضاتمنS4وS1و،SPالبياناتنقاطاستقراءويتمشهرياً.
البيانات.تيرابايت من0.25توليديتمشهرياً،تشغيلعمليات10استخداممعدل عندSPتدفقخلايامعدورة500لتشغيل
متناسب.بشكلالتخزينبزيادةفقمالبيانات،لمجموعاتمكررتحليلإجراءتتوقعكنتإذاأقل.استخداملمعدلالجدولفيالموجودةالأرقامتعديليمكنك
التخزين.احتياجاتحسابقبلالشروطبتأكيدقمالمحلية،للسياساتالفعليةبالبياناتالاحتفاظخضوعبسبب

ملاحظة
دليلاًتكونأنالمقدمةبالأرقامويقُصد).PF(التمريرلمرشحالمئويةوالنسبةالطولذلكفيبمامتعددةلعواملتبعاًالتشغيلأحجامتختلف
البيانات.لبصمةالنسبيللنطاق

نوع
الملف

الفترة
ذاتSPتدفقخليةالتشغيلعملياتعددالزمنية

دورة300
ذاتSPتدفقخلية
دورة500

ذاتS1تدفقخلية
دورة300

ذاتS2تدفقخلية
دورة300

ذاتS4تدفقخلية
دورة300

BAMًعمليات10شهريا
لكلتشغيل/شهر

نظام*

تيرابايت42تيرابايت14تيرابايت14تيرابايت4.42تيرابايت2.65
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نوع
الملف

الفترة
ذاتSPتدفقخليةالتشغيلعملياتعددالزمنية

دورة300
ذاتSPتدفقخلية
دورة500

ذاتS1تدفقخلية
دورة300

ذاتS2تدفقخلية
دورة300

ذاتS4تدفقخلية
دورة300

BAMًعملية120سنويا
نظاملكلتشغيل/سنة

تيرابايت504تيرابايت168تيرابايت163تيرابايت53.04تيرابايت31.8

VCF
gVCFو

عمليات10شهرياً
نظاملكلتشغيل/شهر

تيرابايت0.9تيرابايت0.3تيرابايت0.3تيرابايت0.12تيرابايت0.07

VCF
gVCFو

عملية120سنوياً
نظاملكلتشغيل/سنة

تيرابايت10.8تيرابايت3.6تيرابايت3.6تيرابايت1.39تيرابايت0.84

والمحفوظات.للبياناتالاحتياطيالنسختخزينإدراجيتملم*

المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات
دليلراجعالمعلومات،منلمزيدٍالنظام.وصيانةوالتسلسل،المستهلك،إعدادأجلمنالمستخدميوفرهاالتيالتاليةوالمعداتالمستهلكاتاستخداميتم
NovaSeqالتسلسلنظام .)1000000019358رقم(المستند6000

المستهلكةالمواد

الغرضالموردالمستهلكةالمادة

المكتبات.خواصلتغيير0.2Nإلىتخفيفالعامالمختبرمورد1Nبتركيزالصوديومهيدروكسيد

بالقوة،Tris-HClمنمولمللي10
8.5الهيدروجينية

PhiXوالمكتباتتخفيفالعامالمختبرمورد controlخواصهاتغييرقبلالاختياري
(التمسخ).

بالقوة،Tris-HClمنمولمللي400
8.0الهيدروجينية

الخواصتعديلبعدالاختياريةPhiXالتحكمووحدةالمكتباتتحييدالعامالمختبرمورد
(التمسخ).

Tweenتخفيفالعامالمختبرموردمل500المركزي،الطردزجاجة الصيانة.غسيلأجلمن20

الصيانة.غسيلأجلمن)NaOCl(الصوديومهيبوكلوريتتخفيفالعامالمختبرموردمل30المركزي،الطردأنبوب

والقابلةالمساحيقمنالخاليةالقفازات
واحدةمرةللاستعمال

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

%70الكحولية،آيزوبروبيلمناديل
أو

%70الكحولية،إيثانولمناديل

VWR، يعادلهماأو،714-95041كتالوج رقم
العامالمختبرمورد

العام.والغرضالتشغيلقبلالمكوناتتنظيف

العام.والغرضالتدفقخليةمنصةتجفيفيعادلهماأو،026-21905كتالوج رقم ،VWRالوبرقليلالمختبر،منديل

)NaOH(الصوديومهيدروكسيدتخفيفعندالأحجامتجميعيعادلهماأو،038-20170رقمكتالوج،VWRمل1.5الحجم،صغيرمركزيطردأنبوب
والمكتبة.

)NaOCl(الصوديومهيبوكلوريت صيانة.غسيلإجراء239305رقمكتالوج,5%Sigma-Aldrich،

وتحميلها.المكتباتلتخفيفالماصاتاستخدامالعامالمختبرموردميكروليتر20الماصةرؤوس

وتحميلها.المكتباتلتخفيفالماصاتاستخدامالعامالمختبرموردميكرولتر200الماصةرؤوس

وتحميلها.المكتباتلتخفيفالماصاتاستخدامالعامالمختبرموردميكرولتر1000الماصةرؤوس

الدرجةذوالآيزوبروبيلكحولأوالكاشف
مل100زجاجة،)%99(الطيفية

العدسةتنظيفخرطوشةودعمدوريبشكلالعدساتمكوناتتنظيفالعامالمختبرمورد
الشيئية.

Tween 20Sigma-Aldrich،رقمكتالوجP7949صيانة.غسيلإجراء

(راجعالمختبرلمعاييروفقاًالجودةعاليماء
وفقاًالجودةعاليالماءاستخدامإرشادات
)20الصفحةفيالمختبراتلمعايير

المكتبات.خواصالصوديوم لتعديلهيدروكسيدتخفيفالعامالمختبرمورد
Tweenتخفيف غسيلأجلمنالصوديوموهيبوكلوريت20
الصيانة.
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الغرضالموردالمستهلكةالمادة

NovaSeqعمل[سير Xp[أحد
التالية:المجموعات

NovaSeqمجموعة• Xpممرينذات
NovaSeqمجموعة• Xp4ذات

ممرات

Illumina:

20021664رقمكتالوج•
20021665رقمكتالوج•

التدفق:خليةفييدوياًالمكتباتتحميل

S2و،S1و،SPالتدفقلخلاياممرينذاتمجموعة•
S4التدفقلخلاياممراتأربعةذاتمجموعة•

NovaSeqعمل[سير Xp[أنابيب
مللي1.7ومللي0.5

.ExAmpخلطأجلمنمطلوبالعامالمختبرمورد

NovaSeqعملسير[ Xp[
التالية:المشعبحزمأحد[اختياري]

NovaSeqمشعبحزمة• Xpذات
ممرين

NovaSeqمشعبحزمة• Xpذات
ممراتأربعة

Illumina:

20021666رقمكتالوج•
20021667رقم كتالوج•

NovaSeqمشعبات Xpخليةفييدوياًالمكتباتلتحميلاحتياطية
التدفق.

PhiX[اختياري] Control v3Illumina،رقمكتالوجFC-110-3001في زيادةPhiX control.

المختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماءاستخدامإرشادات
الفئاتفقطاستخدمأبدًا.الصنبورماءتستخدملاالجهاز.إجراءاتلتنفيذالأيوناتمنزوعماءأوالمختبراتلمعاييروفقاًالجودةعاليالماءدائماًاستخدم
يعادلها:ماأوالمياهمنالتالية
tالأيوناتمنزوعماء
tماءIllumina PW1
tأوم ميجا18بمقاومةماء)MΩ(
tالنقاءعاليماء)Milli-Q(
tالنقاءفائقماء)Super-Q(
tالأحياءعلملمعاييروفقاًالجزيئيالماء

المعدات

مصدرعنصر

العامالمختبرموردمئويةدرجة15-إلىمئويةدرجة25-منالتجميد،حجرة

العامالمختبرموردمعقمةمللي،500متدرجةأسطوانة

العامالمختبرموردثلجدلو

العامالمختبرموردميكرولتر20ماصة،

العامالمختبرموردميكرولتر200ماصة،

العامالمختبرموردميكرولتر1000ماصة،

العامالمختبرموردمئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منثلاجة،

العامالمختبرموردالمياه*حماماتالحوض،

]NovaSeq Xp workflow[تدفقخليةحوضNovaSeq XpIllumina،20021663رقمكتالوج

بوصات).10×بوصة36×بوصة24(سم)25.4×سم91.4×سم61(المثالسبيلعلالمناسب.المياهومستوىالكاشفخراطيشمناثنتيناستيعابيمكنهحوضاًاستخدم*
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المراجعةتاريخ

التغييروصفالتاريخمستند

1000000019360رقمالمستند
06إصدار

يناير
2019

دورة.500ذاتSPودورة،300 ذاتSPالتدفقلخليتيمحدّثةمعلومات
الدعم.موقعإلىالرابطتصحيحتم

1000000019360رقمالمستند
05إصدار

سبتمبر
2018

للجهاز.المخصصةالدوائربإحدىالخاصةبالمتطلباتالطاقةمواصفاتمعلوماتتحديثتم
للجهاز.الزائدةالسخونةلمنعالتهويةمتطلباتتحديثتم

الكامل.UNCمسارباستخدامالمُثبتةالتخزينمواقعبتعيينالملاحظةتمت

1000000019360رقمالمستند
04إصدار

يوليو
2018

الحساب. لمحركIPعنواناتصالتصحيحتم
الحاسب.لاتصالاتالاحتياطيةIPعناوينتصحيحتم

1000000019360رقمالمستند
03إصدار

مايو
2018

الجهاز.علىيحتويالذيللصندوقالشوكيللمرفاعالوصولنقاطملاحظةتمت
للدولة:المحددالعالميالطاقةمصدرمعلوماتتحديثتم
والبرازيل.لتايوان)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرمعلوماتإزالةتمت•
لليابان.)UPS(المنقطعالطاقةلمصدرالجزءرقمتصحيحتم•

وتخزينها:البياناتإخراجمعلومات
.S2المزدوجةالتدفقخليةلتشغيلBaseSpaceتخزينمتطلباتتحديثتم•
المزدوجة.التدفقخليةتشغيللعملياتالمحليالتخزينمتطلباتتحديثتم•

1000000019360رقمالمستند
02إصدار

سبتمبر
2017

.S4وS1التدفقلخلاياوتخزينهاالبياناتإخراجمعلوماتإضافةتمت
التهوية:معلوماتتحديثتم
المرنة.القنواتتُفضلّ•
للتهوية.المدخنةموضعلتوضيحالرسوماتإضافةتمت•

NovaSeqالتسلسلجهازدليلإلىمرجعإضافةتمت أمانفي)1000000019358رقم(المستند6000
البرامج.تقييدسياساتتهيئةحولمعلوماتعلىللحصولوذلكالتحكم،كمبيوتر
الجهاز.موضعتعيينمتطلباتجدولإلىوصفيةمعلوماتإضافةتمت
الخارجية:الاتصالاتمعلوماتتحديثتم
BaseSpaceتخصالتيالمتحدةوالولاياتالأوروبيالاتحادمجالاتإضافةتمت•
وتحديثاتالجهاز،أداءوبيانات،BaseSpaceتخصالتيIPوعنوانالمنفذوصلةمعلوماتإضافةتمت•

البرامج.
للشبكة.التوضيحيالرسمتحديثتم
.Windowsالتشغيلنظامفيالتلقائيةللتحديثاتالتشغيلنظامتهيئةمعلوماتتحديثتم
.Windowsالتشغيلنظامفيالبياناتتأمينتوصياتتحديثتم
الحساب.محركلاتصالIPعنوان تصحيحتم

).%99(الطيفيةالدرجةذيالآيزوبروبيللكحولالمستهلكةالمادةأوالكاشفإضافةتمت
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التغييروصفالتاريخمستند

1000000019360رقمالمستند
01إصدار

أبريل
2017

الإضافية.المصادرقائمةإلىالمخصصالبروتوكولمحددإضافةتمت
وأوزانه.الصندوقلمحتوياتالتعبئةتغييراتتحديثتم
الجهاز:معلوماتتحديثتم
والوزن.العمق×العرض×الارتفاعأبعادتحديثتم•
الجهاز.لتركيبالأرضيةعلىالتحميلمخاطرتقييمعنالمبنىمنشأةعمالمسؤوليةملاحظةتمت•
الجهاز:موضعتعيينمتطلباتتحديثتم
الوصول.متطلباتتحديثتم•
المتعدد.النظامتثبيتمخططقسمإضافةتمت•
البيئية:المعلوماتتحديثتم
النسبية.الرطوبةمن%80ومئويةدرجة25بينالجمعبتجنبالملاحظةتمت•
سائبة.بصورةالمُستخدمةللنفاياتالمؤقتالتخزينتوزيعكيفيةحولالمعلوماتإضافةتمت•
هرتز.50/60إلىالخطيالجهدترددتحديثتم
الطاقة:سلكمعلوماتتحديثتم
المنطقة.حسبإضافيةطاقةأسلاكتحديدتم•
NEMAطاقة قابسصورةتصحيحتم• L6-20P.
العالمي:الطاقةمصدرمعلوماتتحديثتم
والبطارية.)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرمنمختلفاًنموذجاًتتطلبالتيللدولمعلوماتإضافةتمت•
وإمكانيةالتوفرمدىإلى)UPS(المنقطعغيرالطاقةومصدرللبطاريةالدقيقةالخياراتخضوعملاحظةتمت•

إشعار.دونتغيرها
جميعفي)UPS(المنقطعغيرالطاقةالبطارية/مصدرجدولإلىالعمق×العرض×الارتفاعأبعادإضافةتمت•

العالمأنحاء
الداخلية.)UPS(المنقطعغيرالطاقةلوظائف مصدرالطاقةاستهلاكمنإضافيةواط300تحديدتم•
آخر.لطرف)UPS(منقطعغيرطاقةبمصدرالخاصالمرجعإزالةتمت•
عمودية.مستديرةبصورة بوصات10إلىالمدخنةتهويةبعُدتحديثتم
المجال.قيمجدولالخارجية،الاتصالاتتصحيحتم

1000000019360رقمالمستند
00إصدار

يناير
2017

المبدئي.الإصدار
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الفنيةالمساعدة

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصلالفنية،للمساعدة
www.illumina.comالإلكتروني:الموقع
techsupport@illumina.comالإلكتروني:البريد

Illuminaشركةعملاءدعمهواتف

إقليميالمجانيالرقمالمنطقة

+1.800.809.4566الشماليةأمريكا

+1.800.775.688أستراليا

+43النمسا 800006249+43 19286540

+32بلجيكا 80077160+32 34002973

400.066.5835الصين

+45الدنمارك 80820183+45 89871156

+358فنلندا 800918363+358 974790110

+33فرنسا 805102193+33 170770446

+49ألمانيا 8001014940+49 8938035677

800960230كونجهونج

+353أيرلندا 1800936608+353 016950506

+39إيطاليا 800985513+39 236003759

0.800.111.5011اليابان

+31هولندا 8000222493+31 207132960

0.800.451.650نيوزيلندا

+47النرويج 800 16836+47 21939693

+1.800.579.2745سنغافورة

+34إسبانيا 911899417+34 800300143

+46السويد 850619671+46 200883979

+41سويسرا 565800000+41 800200442

00806651752تايوان

+44المتحدةالمملكة 8000126019+44 2073057197

+44.1799.534000أخرىدول

Illuminaشركةموقععلىمتوفر—)SDS(السلامةبياناتورق support.illumina.com/sds.html.
اخترثممنتجاً،واختر،support.illumina.comموقعإلىانتقل.IlluminaشركةموقعمنPDFبصيغةللتنزيلمتوفرة—المنتجوثائق

Documentation & Literatureالمطبوعة)والمواد(الوثائق.

06ARAإصدار1000000019360رقمالمستند

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام
23

NovaSeqالتسلسلجهازإعداددليل 6000

http://www.illumina.com/
mailto:techsupport@illumina.com
http://support.illumina.com/sds.html
http://www.illumina.com/support.ilmn


Illumina
5200Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566(
الشمالية)أمريكا(خارج1.858.202.4566+

techsupport@illumina.com
www.illumina.com

التشخيصية.الإجراءاتفييستخدملافقط.البحثيللاستخدام
,2019Illuminaلشركة©والنشرالطبعحقوق Inc،محفوظة.الحقوقجميع
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